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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตนแบบอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลโดยประยุกต     
ใช ไฟลบี อ าร เ อฟ เปนข อมูลในการแสดงผล  ร วมกับ เทคโนโลยีของระบบฝ งตั ว ใน
ไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อชวยเหลือดานการอานของผูพิการทางสายตาในการเรียนรูหรือรับรู
ขอมูลขาวสาร ซ่ึงปจจุบันอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลตองนําเขาจากตางประเทศและมีราคาสูง 

การทํางานของอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลแบงเปน 3 สวนหลัก คือ 1) สวนรับขอมูลเขา
จากแฟลชไดรฟท่ีเก็บขอมูลไฟลบีอารเอฟผานทางแฟลชรีดเดอร 2) สวนประมวลผล ทําการแปลง
ขอมูลในไฟลบีอารเอฟเปนสัญญาณดิจิตอลเพื่อนําไปควบคุมอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลล และ
สามารถควบคุมการแสดงผล 3 ทิศทาง คือ อานขอความบรรทัดแรก อานขอความบรรทัดถัดไป 
และอานขอความบรรทัดที่ผานมา นอกจากนี้ยังมีสวนบันทึกการอานขอความในตําแหนงปจจุบัน
โดยอัตโนมัติ  3) สวนแสดงผลอักษรเบรลล ทําการแสดงผลตามสัญญาณที่สงมาโดยใชหลักการ
ทํางานของโซลีนอยด และสามารถแสดงผลครั้งละ 40 เซลล ตอ 1 แถวตามมาตรฐานเครื่อง
แสดงผลอักษรเบรลล  

ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการใชงานอุปกรณแสดงผลอักษรเบรลลอยูในระดับ
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 58 ระดับมากคิดเปนรอยละ 30 และระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 12 
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ABSTRACT 
 

Development of  Braille Display Device aims to develop a prototype display device with 
braille code from BRF files. The application of technology embedded in the microcontroller’s to 
assist the reading of blind people to learn or recognize information. Now this braille display 
devices to be imported from foreign countries and expensive. 
 Operation of  Braille Display code divided 3 main parts: 1) The input part, get the data 
file through the flash device from the flash reader. 2) The process part, convert the data file into a 
digital signal to be control braille display devices. It can be operated from 3 directions is “Home”, 
“Next” and “Previous”. It also has the record to read the text in the current location automatically. 
3) The display part, display the signal using the principle of the Solenoid. It consists of with 40 
cells per row, according to standard of braille display. 
 The result of evaluating the satisfaction using braille display device in the highest level 58  
percentage, high level 30 percentage and medium level 12 percentage. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงใหทุน
สนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้ จนเสร็จสมบูรณ ผูเขียนขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตลอดจนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ใหการสนับสนุน และใหคําแนะนําเปนอยางดีตลอดมา 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.เอกรัฐ บุญเชียง ท่ีกรุณารับเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
ความถูกตองของงานวิจัย พรอมทั้งใหความรูและคําแนะนําตางๆที่มีประโยชนตอการวิจัย 

ขอขอบพระคุณ อาจารยวัชชิระ หาญกลา ที่กรุณาใหความรูและคําแนะนําตางๆ เร่ืองอักษร
เบรลล ตลอดจนอาจารยพิรุฬห แกวฟุงรังษี ที่กรุณาใหความรูและคําแนะนําตางๆ เร่ืองอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 

ทายที่สุดนี้ หากงานวิจัยนี้มีส่ิงขาดตกบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ผูเขียนขออภัยเปน
อยางสูงในขอบกพรองและความผิดพลาดนั้น และผูเขียนหวังวางานวิจัยนี้คงมีประโยชนบางไม
มากก็นอยสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูที่สนใจศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ
แสดงผลอักษรเบรลล 
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